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Zusammenfassung: An 6 kommerziell erhältlichen Testpackungen zur Thyrotropin-Bestimmung wurde eine Ver-
gleichsuntersuchung durchgeführt. Qualität der Standards und Reproduzierbarkeit der Standardkurven waren befrie-
digend; dagegen bestanden erhebliche Unterschiede in der für die Empfindlichkeit der Methoden entscheidenden
Steilheit der Standardkurven im klinisch wichtigen Bereich um und unter 10 mE/1. Bei Testpackungen mit flacherer
Standardkurve waren Intra-assay-Variation und Wiederfinderate schlechter. Die übereinstimmend in fast allen Test-
packungen angegebene Intra-assay-Variation von 3— 8% im normalen Bereich wurde bei keinem der untersuchten Kits
auch nur annähernd erreicht.

Deutliche methodische Verbesserungen dürften bei entsprechenden Modifikationen (optimales Verhältnis der Tracer-
und Antikörper-Konzentrationen, Vorinkubation) und bei Berücksichtigung eines bisher immer noch unerfüllten
grundsätzlichen Erfordernisses (Standardverdünnung in Thyrotropin-freiem menschlichen Plasma) verhältnismäßig
leicht zu erreichen sein.

A comparison of six commercially available thyrotropin radioimmunoassay kits

Summary: A comparative investigation of 6 thyrotropin-kits, commercially available in the Federal Republic Ger-
many, was carried out. Quality of thyrotropin standards and reproducibility of calibration curves were satisfactory.
Considerable differences were found in the slope of the calibration curves and, in consequence, in the sensitivity of
the methods in the clinically important range around and below 10 mU/1. With kits having flat calibration curves,
intraassay-variation was high and recovery inconsistent. An intraassay-variation of 3—8%, as advertized by almost
all manufactures, was not nearly achieved with any of the methods.
Improvements may be achieved with appropriate modifications (use of optimal concentrations of tracer and anti-
body, and preincubation) and by taking into account a basic requirement that has hitherto been ignored, i. e. the
dilution of standards in human plasma free of thyrotropin.

Einleitung Kontroll-Seien: NMS (Nuclear Medical Systems) II a RIA Con-
trol, lot Mr. RolA (angegebene Konzentration 10-14 mU/1).

Die radioimmunologische Bestimmung von Thyrotropin Lederle Diagnostics RIA Control Serum III, lot Nr. 2947-300
vor und nach Verabreichung von llxyroliberin hat sich" ggg-J 1JS11S^^^IS^SSSSS^
einen festen Platz in der Funktionsdiagnostik der Schild-
drüse erworben (1—5). Voraussetzung ist eine empfind-
liehe und reproduzierbare Bestimmungsmethode. In
t ^ ^ r r - ^ j 1.1 - -L. * ±·~* rr . i„,„ Für jede Testpackung wurden Standardkurven unter strengster
letzter Zeit wurden zahlreiche vorgefertigte Testpackun- E^img der Gebrauchsanleitung angefertigt. Um einen Ver-
gen zur Thyrotropiri-Bestimmung kommerziell angebo- gleich zu ermöglichen, wurde, auch wenn von der Herstellerfirma
ten: es erschien uns daher notwendig, eine Vergleichs- ™a*I& angegeben, für jeden Standardpunkt das Verhältnis von

- , t «... . v v, . V. .., Antikörper-gebundener Radioaktivität zur maximalen Tracerbin-.
Untersuchung durchzufuhren, um eine Übersicht über dung (JJ B-i} bestimmt Die standardkurven wurden durch
Empfindlichkeit, Reproduzierbarkeit, technischen Auf- kubische Spline-Glättung approximiert. Zur Bestimmung der
wand und klinische Brauchbarkeit der verschiedenen Me- Präzision in Serie wurden mit jeder Testpackung an beiden Kon-
- A ".'".".'.". - trollseren in einem Ansatz 20-fach-Bestimmungen durchgeführt;

trioüen ZU gewinnen. Mittelwerte (x), Standardabweichungen (s), mittlerer Fehler des
Mittelwertes (s*) und Variationskoeffizienten (VK = s · x"1 · 100)

Material wurden berechnet. Die Reproduzierbarkeit der Standardkurven
roaienai wurde für jede Testpackung 4 Tage später geprüft. Für Wieder-
testpackungen zur Thyrotropin-Bestimmung der Firmen Abbott auffindungsuhtersuchungen wurde das Kontrollserum mit niedri-
Lab., Behringwerke AG, BH>RAD, Corning, Diagnostic Pro- ger Thyrotropin-Konzentration um 2 bzw. 5 mE/1 mit MRC-
ducts, Schwarz-Mann. Standard 68/38 aufgestockt; die Konzentrationen vor und nach
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Einige für die praktische Anwendung wichtige technische
Daten zeigt Tabelle 5. Unterschiede betreffen besonders
den Zeitaufwand sowie Zahl und Art der Darbietung der
Standards. Zum Teil ist die Aufarbeitungszeit schlecht
mit dem normalen 8-Stunden-Tag zu vereinbaren. Am
schnellsten durchzuführen ist der Corning „Sandwich"-
Assay. Bei dem Kit von Diagnostic Products sind die
Reagenzien durch unterschiedliche Farben gekennzeich-
net, was einen Pipettierfehler sofort erkennen läßt.
Die vorliegende Vergleichsuntersuchung wurde durch die
offensichtlich unterschiedliche Qualität kommerzieller
Testpackungen zur Thyrotropin-Bestimmung angeregt.
Da die Untersuchung aus praktischen Gründen auf 6 Test-
packungeri beschränkt werden mußte, wird kein Anspruch
auf eine vollständige Übersicht über das derzeitige Ange-
bot in der Bundesrepublik Deutschland erhoben. Die
jetzt verfügbaren Methoden stellen gegenüber dem Stand
des Jahres 1975 (11) einen deutlichen Fortschritt dar.
Dennoch muß die gegenwärtige Lage als unbefriedigend
angesehen werden, da mehrere im Handel befindliche
Testpackungen nicht allen von der Klinik zu stellenden
Anforderungen genügen.

Der wesentliche Grund dafür ist die Unempfindlichkeit
der Methoden im klinisch wichtigen Bereich. Dafür sind
vor allem drei wichtig erscheinende Ursachen anzuführen:

1. Immer noch werden vorgefertigte Standards in unter-
schiedlichen proteinhaltigen Lösungen (Schweine-,
Pferdeplasma, albuminhaltiger Puffer) dargeboten.
Dies führt zum Abweichen der Verdünnungskurven für
Standards gegenüber jenen für Thyrotropin-haltiges
menschliches Serum, besonders im unteren Normbe-
reich. Die im menschlichen Serum gefundenen Kon-
zentrationen werden dadurch etwas angehoben. Es ist
unumgänglich, die Standards in Thyrotropin-freiem
menschlichem Plasma zu verdünnen (12).

2. Fehlende oder zu kurzfristige Vorinkubation ohne
markiertes Hormon. Durch diesen Schritt wäre wahr-
scheinlich eine höhere Empfindlichkeit erreichbar.

3. Bei günstiger Einstellung der Konzentrationen von
markiertem Antigen und / oder des Antikörpers ist
bei einigen Testpackungen eine Verbesserung der Meß-
empfindlichkeit sicher zu erwarten.
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