Aus der Klinik fiir Herz-, Thorax- und Gefdf3chirurgie
Deutsches Herzzentrum Berlin
(Arztlicher Direktor: Professor Dr. med. Dr. hc mult. R. Hetzer)

Tissue Engineering von kardiovaskuliren Geweben

Habilitationsschrift
zur Erlangung der Venia legendi
fiir das Fach Herzchirurgie

an der
Medizinischen Fakultat
der
Humboldt-Universitat
Berlin

vorgelegt von
Dr. med. Ralf Sodian

Berlin 2004



Offentlich-wissenschaftlicher Vortrag am: 18. April 2005

Gutachter: Prof. Dr. Moosdorf (Universitit Marburg)
Prof. Dr. G. Ziind (Universititsspital Ziirich)
Prof. Dr. T. Lueth (Charité) (didaktisches Gutachten)



Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis:

1.

Einleitung:

1.1
1.2

Allgemeiner Teil

Tissue Engineering

1.2.1 Prinzipien des ,,Tissue Engineerings* von
kardiovaskuldren Geweben

1.2.2 Potentielle Zellquellen fiir das ,,Tissue Engineering*
von kardiovaskuldaren Geweben

1.2.3 Biomaterialien und ,,Tissue Engineering*

1.2.4 Bioreaktoren

1.2.5 ,Tissue Engineering* von Herzklappen —
Stand der Technik

1.2.6 ,,Tissue Engineering” von Gefdlen —
Stand der Technik

1.2.7 Myokard — und Zelltransplantation

zur Myokardregeneration

Eigene Arbeiten

2.1

2.2

23

24
2.5

Evaluierung resorbierbarer Polymergertiste fiir das

,»Lissue Engineering* von Herzklappen

Herstellung eines Herzklappengeriist fiir das

, Tissue Engineering*

Bioreaktorsystem fiir die Herstellung von

,»tissue engineerten® Herzklappen

In-vitro-Herstellung von ,.tissue engineerten Herzklappen
In-vivo-Ergebnisse von ,,tissue engineerten Herzklappen

2.5.1 Ergebnisse mit einem porésen PHOH-Herzklappengeriist
2.5.2  In-vivo-Ergebnisse mit einer in-vitro hergestellten

Herzklappe

Seite

5-10

10-13

13

13-14

14-15

15-16

16-17

17

18-19
19
20
20
21

21

21



Inhaltsverzeichnis

Seite
2.6 Limitationen des bisherigen Konzeptes und potentielle
Modifikationsmoglichkeiten 22
2.6.1 Anwendung von stereolithographischen Techniken fiir die 22
Herstellung von Herzklappengeriisten
2.6.2 Modifiziertes Bioreaktorsystem zur Herstellung von 22-23
klappentragenden Konduits
2.6.3 Bioreaktorsystem zur Herstellung eines ,,Patches* 23
2.7  Erste Ergebnisse mit humanen Zellquellen fiir das
Tissue Engineering von kardiovaskuldren Geweben 23
3. Relevante Originalarbeiten
3.1  Evaluierung von resorbierbaren, dreidimensionalen
Polymergertisten fiir das ,,Tissue Engineering* von Herzklappen 24
3.2 Herstellung eines Herzklappengeriist aus einem Polyhydroxyalkanoid
fiir das ,, Tissue Engineering* 25
3.3  Entwicklung eines neuartigen Bioreaktorsystems fiir die
in-vitro-Herstellung von ,,tissue engineerten* Herzklappen 26
3.4  In-vitro-Herstellung von ,tissue engineerten Herzklappen 27
3.4.1 ,Tissue Engineering® einer dreisegligen Herzklappe —
In-vitro Ergebnisse mit einem kombinierten Polymer
(PGA/PHOH) 27
3.4.2 ,Tissue Engineering* von Herzklappen: In-vitro Ergebnisse
(poroses PHOH) 27
3.5 In-vivo-Ergebnisse von ,tissue engineerten* Herzklappen 28
3.5.1 Friihe in-vivo Ergebnisse mit einer ,tissue engineerten®,
dreisegligen Herzklappe 28
3.5.2 In-vivo-Ergebnisse mit einer in-vitro hergestellten
Herzklappe 28



Inhaltsverzeichnis

3.6  Limitationen des bisherigen Konzeptes und potentielle
Modifikationsmoglichkeiten
3.6.1 Anwendung von stereolithographischen Techniken fiir die

Herstellung von Herzklappengeriisten fiir das
,» T1ssue Engineering*
3.6.2 Kombiniertes Besiedlungs- und Perfusionssystem zur
Herstellung von Gefalen und klappentragenden Konduits
3.6.3 Ein neuartiger pulsatiler Bioreaktor zur Herstellung
von ,tissue engineerten Patches*

3.7  Effekte von bFGF und TGFp auf humane, vaskulére
Zellkulturen fiir das ,, Tissue Engineering® von humanen,
kardiovaskuldren Geweben

4. Diskussion

4.1 Evaluierung von resorbierbaren Polymergeriisten fiir das
,» T1ssue Engineering* von Herzklappen

4.2 Herstellung eines Herzklappengeriist fiir das
,» 11ssue Engineering®

4.3  Bioreaktorsystem fiir die Herstellung von
,tissue engineerten Herzklappen

4.4  In-vitro-Herstellung von ,tissue engineerten* Herzklappen

4.5  In-vivo-Ergebnisse von ,tissue engineerten* Herzklappen

4.6  Anwendung von stereolithographischen Techniken fiir die
Herstellung von Herzklappengeriisten

4.7  Modifiziertes Bioreaktorsystem ( Konduits )

4.8  Bioreaktorsystem zur Herstellung eines ,,Patches*

4.9  Erste Ergebnisse mit humanen Zellquellen fiir das

Tissue Engineering von kardiovaskuldaren Geweben

Seite

29

29

29

29

30

31-32
32
33
34
35-36
37
38

39-40

40-42



Inhaltsverzeichnis

5. Zusammenfassung und Perspektive

6. Terminologie

6.1 Tissue Engineering
6.2  Polymere
6.3  Bioreaktor

Literaturverzeichnis

AbKkiirzungsverzeichnis

Tierversuchsgenehmigung und Ethikantrag

Danksagung

Eidesstattliche Versicherung

Seite

43-44

45

45-47

47

48-55

56

57

58-59

60



Einleitung

1. Einleitung

1.1 Allgemeiner Teil

Der Verlust von Organen, der Ersatz sowie die Wiederherstellung der Organfunktionen stellt
eine der groBten Probleme der modernen Medizin dar. Allein in den USA werden pro Jahr ca.
8 Millionen chirurgische Eingriffe vorgenommen um einen solchen Organverlust zu
behandeln. Die dadurch entstehenden Kosten pro Jahr sind hoch und werden auf iiber 500
Milliarden USD geschétzt. Neben den groflen volkswirtschaftlichen Auswirkungen dieser

Erkrankungen, ist das Schicksal und der Leidensweg jedes einzelnen Patienten immens (1).

Die Idee den Verlust von Gewebe zu ersetzen, wurde erstmals von Tagliacozzi of Bologna
(Italien) in ,,.De Custorum Chirurgica per Insitionem® entwickelt. In diesem frithen Report
wird der Ersatz einer Nase beschrieben (2). Bis zum heutigen Tage haben die Entwicklungen
bei den chirurgischen Techniken, der Anésthesie, der Sterilitit, der Pharmazie und den
prothetischen Materialien dazu gefiihrt, daf3 es in den meisten Fillen mdoglich ist, den Verlust
eines Organs oder einer Gewebestruktur erfolgreich zu ersetzen. Hierbei ist die
Transplantation von ganzen Organen von besonderer Bedeutung und als einen
herausragenden Meilenstein der Medizin der vergangenen 50 Jahre zu sehen, welcher
tausenden von Patienten das Leben retten konnte. Hierbei war die Forschung auf den
Gebieten der Tranplantationsbiologie und der Immunologie entscheidend fiir die aktuellen
Erfolge der Transplantationsmedizin. Vor allem hat die Entwicklung von speziellen
Immunsuppressiva dazu gefiihrt, dal es zum heutigen Zeitpunkt unter anderem mdglich ist
Niere, Leber, Herz, Lunge und Pankreas weltweit in hunderten von Zentren zu transplantieren

(3,4,5).

Trotz der groBBen Bedeutung der Transplantation fiir die moderne Medizin gibt es auch einige
schwerwiegende Probleme. Eine der grofften Limitationen der Organtransplantation ist die
weltweit bestehende Organknappheit. Aufgrund der beschrankten Organangebote werden die
Anzahl der auf den Wartelisten befindlichen Patienten immer groBer und damit die
Wartezeiten immer ldnger. Bei einigen Patienten verschlechtert sich die Organfunktion
kontinuierlich und muB3 durch kiinstliche Unterstiitzungssysteme (z.B. mechanische
Kreislaufunterstiitzungssysteme) bis zur Transplantation aufrechterhalten werden oder die
Patienten versterben bevor ein passendes Organ gefunden werden konnte (6). Weiterhin ist

eine lebenslange Immunsuppression nach einer Organtransplantation notwendig, da es
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ansonsten zu lebensgefahrlichen Abstoungsreaktionen kommen konnte. Andererseits jedoch
begiinstigt eine medikamentdse Dauerimmunsuppression die Entstehung von Tumoren,
Infektionen und sekundéren, toxischen Organschéden (z.B. Nephropathie bei Cyclosporin),
welche ebenfalls die Lebensqualitdt und die Lebensdauer der Patienten signifikant beeinfluf3t

(7, 8).

Ein weitere Patientengruppe, die in den vergangenen 50 Jahren ebenfalls enorm durch den
medizinischen Fortschritt profitiert hat, sind Patienten mit angeborenen Herzfehlern. Hierbei
war hauptsichlich die Erfindung der Herz-Lungen-Maschine ausschlaggebend, mit der man
angeborene Herzfehler erstmals chirurgisch behandeln konnte. Seit diesem Zeitpunkt wurden
die chirurgischen Techniken, das perioperative Management, die medikamentdse Therapie,
sowie die diagnostischen Methoden deutlich weiterentwickelt, so das heutzutage komplexe
Vitien erfolgreich behandelt werden konnen. Ein Problem stellt hierbei immer noch der Ersatz
von erkrankten oder fehlgebildeten Gewebestrukturen, wie z.B. Herzklappen, Gefdllen, oder

GefaBanteilen dar (9).

Beim Ersatz von Herzklappen werden heutzutage weltweit drei verschiedene Klappentypen
klinisch angewandt. Hierbei handelt es sich um glutaraldehydfixierte Xenografts (Prothesen,
deren Segel aus tierischem Material besteht), mechanische Klappenprothesen (heute zumeist
aus Pyrolithkohlenstoff) oder Homgrafts (menschliche Herzklappen von Verstorbenen oder
von entnommenen Herzen von Patienten mit Herztransplantation und von Organspendern,
deren Herz als ganzes nicht zur Transplantation geeignet ist). Wihrend die
hdmodynamischen Funktionen dieser Prothesen befriedigend sind, gibt es jedoch einige
spezifische Limitationen bei jeder einzelnen dieser Prothesenarten, welche alle mit

charakteristischen Komplikationen und Einschrénkungen fiir die Patienten verbunden sind.

Seit Beginn der eigentlichen Herzklappenersatzchirurgie (1960) haben sich die mechanischen
Klappenprothesen in Bezug auf ihre Haltbarkeit und Funktion kontinuierlich verbessert,
jedoch sind auch heutzutage alle Prothesen thrombogen (Neigung Blutgerinsel auf der
Klappenoberflache zu induzieren) und eine lebensldngliche Antikoagulation (Medikamente,
welche die Blutgerinnungsfahigkeit herabsetzen) ist notwendig. Die Antikoagulation
reduziert, jedoch eliminiert nicht das Risiko der Klappenthrombose und die Embolisation von
thrombotischem Material. Sie erhoht aber auch das Blutungsrisiko flir die betroffenen

Patienten (10, 11).
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Biologische Klappenprothesen (Xenografts) sind weniger thrombogen und bendtigen keine
Langzeitantikoagulation, jedoch ist ihre Haltbarkeit deutlich geringer. Speziell bei Kindern
und jungen Erwachsenen kann man eine stark beschleunigte Degeneration beobachten, die

einen erneuten Klappenersatz notwendig macht (12).

Homografts haben wie alle anderen Prothesen Vor- und Nachteile. Ein Hauptnachteil von
Homografts ist, daB3 sie nur in sehr limitierter Anzahl und GréBe verfiigbar sind. Bei Kinder
konnte eine immunologische Reaktion auf die homologen Prothesen in eigenen Studien

nachgewiesen werden (13).

Abbildung 1: Verschiedene Typen von Herzklappen a) Beispiel fiir Xenograft (a) Hancock
Herzklappe und b) Homograft (Aortenposition) ¢) Beispiel fiir eine mechanische Herzklappe
(St. Jude Medical)

Alle verwendeten Klappenprothesen haben jedoch gemeinsam, dal3 sie fiir den einzelnen
Patienten aus fremden Material bestehen, welche neben einer beschrinkten Haltbarkeit auch
ein  signifikantes Infektionsrisiko sowie ein fehlendes Wachstums - und
Regenerationspotential haben. Dies ist ein groBer Nachteil bei Kindern und jungen
Erwachsenen, die aus ihrer Herzklappenprothese ,,herauswachsen und sich im Laufe ihres

Lebens moglicherweise mehrfach einer Korrekturoperation unterziehen miissen (14, 15, 16).

Zum heutigen Zeitpunkt existiert daher keine ideale Herzklappenprothese, welche nicht
anikoaguliert werden miiflte, resitent gegeniiber Infektionen wére, sich in das umgebende
Gewebe integriert, mitwichst und letztendlich eine gute himodynamische Funktion hitte.

Besonders evident jedoch ist der Mangel an geeigneten Klappen, Konduits und GefiaB3en bei
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Korrekturoperationen angeborener Herzzfehler (z.B. fehlende oder miBgebildete
Pulmonalklappen). In diesen Fillen behilft man sich mit kleinkalibrigen, klappentragenden
Homografts oder Xenografts, wobei man eine rasche Degeneration und die Notwendigkeit
einer wiederholten Operation bewufit in Kauf nehmen muB. Dieser, seit vielen Jahren
beklagte Mangel, bedeutet eine enorme psychische und auch korperliche Belastung der
Kinder und der Familien. Ein moglicher Ansatz zur Losung dieses leidvollen Problems
konnte durch das Tissue Engineering von Herzklappen und klappentragenden Konduits

erreicht werden.
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Tabelle 1: Vor — und Nachteile der aktuell verwendeter Klappen, sowie theoretische Vor- und

Nachteile von ,.tissue engineerten* Herzklappen

Prothesentyp

Vorteile

Nachteile

glutaraldehydfixierte
Xenografts

keine Antikoagulation

hohe Biokompatibilitat

Fremdkorper
kein Wachstumspotential
Kalzifizierung, Degeneration

limitierte Haltbarkeit

mechanische Klappen

lange Haltbarkeit

Fremdkorper

kein Wachstumspotential
lebenslange Antikoagulation
thrombembolische
Komplikationen

Blutungskomplikationen

Homografts

relative Resistenz gegeniiber
Infektionen

hohe Biokompatibilitit

Fremdkorper

kein Wachstumspotential
begrenzte Verfiigbarkeit
Antigenitit

Degeneration und limitierte

Haltbarkeit

» I'issue engineerte*

Herzklappen

autologes Gewebe
lebendiges Gewebe
Wachstumspotential
hohe Biokompatibilitit
verldngerte Haltbarkeit

keine Antikoagulation

Herstellung dauert 6-8
Wochen
Langzeitverhalten ist

unbekannt
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Ein dhnliche Situation zeigt sich bei dem Ersatz oder der Rekonstruktion von Gefaflen. Hier
ist der chirurgische Ersatz von Gefdfanteilen oder Bypasses die hdufigste Behandlungform
bei atheriosklerotisch verdnderten GefdBen und angeborenen Herz- und Gefdfanomalien.
Insgesamt werden alle chirurgischen Interventionen an Gefd3en allein in den USA auf {iber
550.000 Eingriffe pro Jahr geschitzt (17). Bei diesen Eingriffen werden heutzutage
hauptsdchlich synthetische Prothesen (z.B. Dacron) beim Ersatz von groflumigen Gefillen
(z.B. Bauchaorta) mit befriedigenden Ergebnissen verwendet (18). Weiterhin werden autologe
Venensegmente (Bypass-Chiurgie) und Arterien (A.mamaria, A. radialis) zur
Revaskularisation von kleineren Gefdflen (z.B. Koronargefifie) bevorzugt gebraucht. Diese
sind jedoch nicht immer verfiigbhar und kleinlumige, synthetische Prothesen haben ein
erhohtes Risiko zu thrombosieren und daher eine deutlich reduzierte Offenheitsrate (19). Die
Verwendung von herkdmmlichen Geféfrothesen bei pddiatrischen Patienten mit angeborenen
Herz- und Gefdflanomalien ist ebenfalls problematisch, da diese Prothesen nicht mitwachsen
konnen und zu einem spiteren Zeitpunkt ausgetauscht werden miissen. Weiterhin zeigt sich
bei jungen Patienten ein erhohtes Risiko einer liberschieBenden Pseudointimabildung, was zu
einer Einengung der Prothese fiihrt (20). Ein solcher GefdaBersatz mul3 ebenfalls friihzeitig
ausgewechselt werden. Von daher sollte der ideale Gefdlersatz ausreichende mechanische
Eigenschaften haben, keine thromboembolischen Komplikationen verursachen, sich in das
umgebende Gewebe integrieren und letztendlich auch mitwachsen kdnnen. Eine potentielle
Losung dieses Problems konnte das Tissue Engineering von autologen GefaBprothesen bieten

Q1).

1.2 Tissue Engineering
1.2.1 Prinzipien des ,, Tissue Engineerings* von kardiovaskuldren Geweben

Beim ,,Tissue Engineering von kardiovaskuldren Strukturen werden Erkenntnisse aus der
Medizin, Biologie, Zellbiologie, Chemie usw. mit Methoden der Ingenieurswissenschaften
kombiniert, um biologische Ersatzgewebe herzustellen. Das grundsétzliche Konzept dieses
Entwicklungsfeldes besteht darin, aus kdrpereigenen Zellen einen vitalen und funktionalen
Gewebe- und Organersatz zu fertigen (22, 23). Hierbei werden autologe (korpereigene) Zellen
verwendet, um biologische Gewebe herzustellen , die erkrankte oder zerstorte Organe und

Gewebe ersetzen sollen. Die fiir das Tissue Engineering verwendeten Zellen konnen wie bei
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unserem Projekt vom Patienten selbst (autolog), aber grundsitzlich auch von einem
menschlichen Spender (homolog) oder von einem tierischen Organismus (xenogen) stammen
(24). Die isolierten Zellen koénnen vor einer Implantation entsprechend konditioniert werden,
damit ein funktionelles Gewebekonstrukt implantiert werden kann (Abbildung 2). In der
kurzen Zeit von etwa 10 Jahren, in der das Forschungsfeld ,,Tissue Engineering® besteht,

haben sich drei verschiedene Strategien etabliert

Harvest of
autologous
vascular cells

cell
seeding

2
: " (6-090.0:50:20
|mplantat|on\ 582950 93
02600 00%0°0°

Abbildung 2 zeigt das grundsitzliche Konzept des Tissue Engineerings

1. Zellinjektion

Bei dieser Methode versucht man, die zu transplantierenden Zellen {iber die Blutbahn oder in
das entsprechende Organ des Empfingers direkt zu injizieren. Diese Methode eréffnet neue
Moglichkeiten, um beispielsweise metabolisch aktive Organe (z.B. Leber) mit entsprechenden
Zellen zu unterstiitzen. Eine der Hauptlimitationen dieser Technik liegt darin, da3 man keine
groBBen Mengen von Zellen, wie sie beispielsweise bei einem Organversagen bendtigt wiirden,
injizieren kann. Weiterhin ist diese Methode fiir funktionelle Strukturgewebe wie Knochen,

Knorpel oder Herzklappen ungeeignet (25).
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2. Geschlossene Systeme

Bei dieser Methode sind die Zellen oder das Gewebe durch eine semipermeable Membran
vom umgebenden korpereigenen Strukturen getrennt. Diese Membran erlaubt die Diffusion
von Zellprodukten (z.B. Antikorper, Stoffwechselprodukte wie Insulin) und kann somit
zumindest teilweise bestimmte Organfunktionen iibernehmen. Es wird daran gearbeitet, daf3

solche extrakorporalen Unterstiitzungssysteme komplett implantierbar werden (26).

So konnten die ersten Patienten mit extracorporalen Leberunterstiitzungssystemen, bei denen
xenogene Leberzellen die Funktion der humanen Leber iibernehmen, fiir einige Tage
erfolgreich behandelt werden (flow-through designs) (27). Diese Systeme sind jedoch keine
Dauerlésung und dienen lediglich zur Uberbriickung bis zur Transplantation. Bei
implantierbaren Systemen (encapsulation systems) werden sekretorische Zellen in eine
semipermeable Membran (macro-und microencapsulation systems) eingehiillt und kénnen so
selbst am Leben erhalten werden und gleichzeitig liber die Membran Stoffwechselprodukte
sezernieren. Diese Technik konnte bei Erkrankungen wie der Parkinson’schen Krankheit
(dopaminproduzierende Zellen) oder Diabetes mellitus (insulinproduzierende Zellen) im

Tiermodell erfolgreich untersucht werden (28, 29).

Problematisch bei diesem Konzept ist, daB3 die Konstrukte mit fibrésem Gewebe liberwuchert
werden und somit ihre Funktionsfahigkeit bisher zeitlich limitiert ist. Das Konzept des
geschlossenen Systems eignet sich ebenfalls nicht fiir das Tissue Engineering von

funktionellen Geweben, wie z.B. Herzklappen.

3. Offene Systeme

Hierbei handelt es sich um Systeme, die im direkten Kontakt zum umgebenden Gewebe
stehen. Basierend auf der Beobachtung, daB isolierte Zellen in der Lage sind, auBBerhalb des
entsprechenden Organs ihre typische Gewebeform und Funktion wiedereinzunehmenen, hat
man Zellen isoliert und z. B. auf resorbierbaren Polymergeriisten oder anderen biologischen
Matrices (z.B. Kollagen oder dezellularisierte Xenografts) angesiedelt. Diese Geriiste werden
benotigt, um groBeren und komplexeren Geweben (Ohr, Klappe, Gefdl) die entsprechende

Form und die bendtigten mechanischen Eigenschaften zu verleihen. Wahrend sich eine durch
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die Zellen induzierte extrazellulire Matrix bildet, die flir Stabilitdt sorgt, sollte sich das
Polymergeriist idealerweise im gleichen Maf3e resorbieren. Bisher konnte dieses Konzept bei
Geweben wie Haut, Knochen, Knorpel, Gefdssen, Klappensegel, Herzklappen, Darm, Leber

und zahlreichen anderen Geweben experimentell erfolgreich angewendet werden (30, 31, 32).

1.2.2 Potentielle Zellquellen fiir das ,,Tissue Engineering* von kardiovaskuldren Geweben

Eine der entscheidenden Faktoren fiir die Auswahl der Zellquelle ist die Eigenschaft der
verwendeten Zellen, sich in das gewiinschte Gewebe differenzieren zu kénnen. Weiterhin
sollten diese Zellen eine hohe Proliferationsrate haben, um in ausreichender Menge fiir die
Geriistbesiedlung zur Verfiigung zu stehen. Bei den meisten Tissue Engineering—Ansdtzen
handelt es sich um autologe Zellen, prinzipiell konnten jedoch auch homologe oder xenogen
Zellen verwendet werden. Aktuell wird in verschiedenen Experimenten mit folgenden
Zellquellen gearbeitet: differenzierte Zellen (z.B. Endothelzellen), gewebespezifische, adulte
Stammzellen, Knochenmarkszellen, im Blut zirkulierende Vorlduferzellen und pluripotente,
embryonale Stammzellen.

Fiir jede einzelne Zellquelle gibt es erste vielversprechende Ergebnisse, allerdings haben alle
Ansétze auch spezifische Vor- und Nachteile, welche fiir das Tissue Engineering von
kardiovaskuldren Geweben in zukiinftigen Experimenten evaluiert werden miissen (33, 34,

35, 36).

1.2.3 Biomaterialien und ,,Tissue Engineering*

Der Ursprung des Forschungsfeldes Tissue Engineering liegt in der Entwicklung der Zell- und
Molekularbiologie und der Erforschung von Biomaterialien und ihrer Interaktion mit
biologischen Systemen. Bei der Entwicklung von chirurgisch anwendbaren Prothesen und

Biomaterialien unterscheidet man daher drei Phasen (37):

Bei Biomaterialien der ersten Phase kam es darauf an, dal man eine Prothese implantieren
konnte, welche die funktionellen Eigenschaften des zu ersetzenden Gewebes erfiillt und ohne
groBeren Fremdkorperreaktionen implantiert werden konnte. Meist wurden diese Materialien

nicht speziell fliir die medizinische Anwendung entwickelt, jedoch aufgrund ihrer
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physikalischen Eigenschaften und ihrer Vertrdglichkeit in biologischen Systemen als
Prothesenmaterial ausgewédhlt. Die Entwicklung solcher Biomaterialien begann in den 50er
Jahren und Beispiele hierfiir wéren Silikon (Implantate, Schlauchsysteme usw.), Carbon
(mechanische Herzklappen) oder Dacron (Gefilprothesen). Die Wechselwirkungen dieser
Materialien mit dem menschlichen Organismus wurden vielfach untersucht und werden

weiterhin optimiert (38, 39).

Uberlappend zu dieser Entwicklung wurden sogenannte ,,bioaktive Materialien erforscht,
welche die Haupteigenschaft haben, eine Interaktion mit dem menschlichen Organismus
einzugehen. Die Ara dieser Materialien begann in den 70er Jahren und Beispiele dafiir wiren
resorbierbare Nahtmaterialien aus PLA (polylactic acid) und PGA (polyglycolic acid), welche
nach einer gewissen Zeit vom Korper abgebaut werden, oder heparinbeschichtete
Schlauchsysteme, die eine frithzeitige Thrombenbildung (mechanische

Kreislaufunterstiitzungssystem) verhindern sollen (40).

Die dritte Phase der Biomaterialien ist dadurch charakterisiert, daB3 sie eine prézise Reaktion
in physiologischen Systemen hervorrufen konnen. Diese Biomaterialien wurden so gefertigt,
daB sie auf molekularer Ebene mit Zellen und Proteinen reagieren konnen. Solche Materialien
konnten z.B. mit Zellen besiedelt werden und in-vitro oder in-vivo spezifische, kontrollierte
Reaktionen eingehen. Hierbei ist die Interaktion zwischen den Zellen von entscheidender
Bedeutung und kann beeinflufit werden durch Adhésionsproteine (z.B. Fibronektin, RGD-
Peptides usw.) oder Wachstumsfaktoren (z.B. basic fibroblast growth factor (bFGF)),
wodurch die Bildung von extrazelluldren Matrixproteinen eingeleitet werden. Die Herstellung
eines funktionsfahigen, biologischen Ersatzmaterials ist bei diesen Biomaterialien das

entscheidende Ziel (41).

1.2.4 Bioreaktoren

Mit sogenannten Bioreaktoren werden in-vitro-Bedingungen geschaffen, um mit Zellen
besiedelte Geriiste zu vitalem, dreidimensionalen Gewebe heranreifen zu lassen. In diesen
Systemen werden in-vivo-Bedingungen kiinstlich nachgeahmt und die Konstrukte werden mit
Sauerstoff, Wachstumsfaktoren, Zellkulturmedium versorgt und parallel biomechanischen

Bedingungen (FluB, Druck, Dehnung und Kompression) ausgesetzt, die die Gewebebildung
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fordern. Hierbei liegt ein besonderer Schwerpunkt auf der Verbesserung der Gewebestruktur
und den biomechanischen Eigenschaften des in-vitro hergestellten Gewebekonstrukts. Aktuell
werden Bioreaktorsysteme groftenteils als Prototypen fiir die Herstellung von Herzklappen,
GefaBen, Myokard und nichtkardiovaskuldren Geweben (z.B. Knorpel, Knochen und Haut)
gefertigt. Es wurde bisher lediglich in experimentellen Arbeiten die Wirksamkeit dieses

Konzeptes nachgewiesen (42, 43, 44).

1.2.5 ,Tissue Engineering” von Herzklappen — Stand der Technik

In einem ersten Experiment wurde versucht, die kleinste funktionelle Einheit einer
Herzklappe, ndmlich ein einziges Segel einer urspriinglich dreisegligen Herzklappe zu , tissue
engineeren”. In diesem Experiment wurde das in vitro hergestellte Gewebekonstrukt in
posteriorer Position der Pulmonalklappe eines Schafes implantiert. Hier wurde ein
Versuchsmodell mit niedrigen systolischen und diastolischen Driicken gewéhlt, da man sich
zu diesem Zeitpunkt noch nicht sicher war, ob das Konstrukt systemischen Druck- und
FluBverhéltnissen standhélt. Als Segelgertist diente ein kombiniertes Polymer-Geriist aus PLA
(polylactic acid), welches beidseitig von einem PGA-Geriist (polyglycolic acid (92% glycolic
und 8% lactic acid)) ummantelt war. Dieses Polymer wurde mit Myofibroblasten und mit
Endothelzellen vom gleichen Schaf besiedelt, dem das besiedelte Segelkonstrukt in
posteriorer Position der Pulmonalklappe implantiert wurde. Nach elf Wochen in vivo zeigten
die ,tissue engineerten Segelkonstrukte eine gute Funktion und morphologisch glichen sie
einem natiirlichen Segel. Das Hauptproblem bei diesem Experiment war, dall das PGA/PLA-
Gertist steif wurde und sich verdickt hat. Aus diesem Grunde war es nicht moglich, eine
nicht-stenotische dreiseglige Herzklappe aus diesem Material herzustellen (45). Basierend auf
diesem Experiment beschéftigt sich meine Forschungsarbeit hauptsdchlich mit der

Entwicklung einer kompletten, dreisegligen Herzklappe, sowie Patches und Konduits.

Ein weiterer Ansatz beim Tissue Engineering von Herzklappen ist die Verwendung einer
dezellularisierten, xenogenen Klappenmatrix, welche mit Spenderzellen besiedelt wird. Bei
diesem Konzept besteht der Vorteil, da3 man ein nahezu perfektes Klappendesign {ibernimmt
und daher vom Zeitpunkt der Implantation mit guten hidmodynamischen Verhéltnissen

rechnen kann.
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Der Nachteil dieser Methode ist, da3 vaskuldre Zellen nicht in das Innere des Geriist
migrieren konnen und es sich bei diesem Geriistmaterial um eine avitale Struktur handelt,
deren Wachstumspotential und Regenerationsfahigkeit bisher nicht geklart ist. Aktuell werden
diese Konstrukte im Tiermodell, sowie bei systemischen Druck- und FluBBverhiltnissen
getestet. In einer ersten Studie an der Universititsklinlk Wien wurden unbesiedelte,
dezellularisierte, xenogene Herzklappenmatrices mit fatalen Folgen fiir die Patienten
implantiert. Die Ergebnisse unterstreichen die besondere Wichtigkeit der Zellbesiedelung und
addquaten Gewebeentwicklung bereits vor einer Implantation beim Menschen. Bei diesem
Konzept sind daher weitere in vitro- und in vivo- Experimente notwendig, um eine

zuverldssige Anwendung in der menschlichen Herzchirurgie zu ermdoglichen (46, 47).

1.2.6 ,,Tissue Engineering* von GefaBlen — Stand der Technik

Im Jahre 1986 wurde erstmals eine Methode von Weinberg und Bell vorgestellt, bei der eine
mehrschichtige Gefdlprothese aus Kollagen, Fibroblasten, glatten Muskelzellen und
Endothelzellen (vom Rind) gefertigt werden konnte. Obwohl sich diese Konstrukte nicht in
einem in-vivo-Modell bewédhren konnten, wurde mit dieser Methode eine der ersten
vaskuldren, tissue engineerten Konstrukte hergestellt (48).

Eine Weiterentwicklung dieser Methode wird 1998 von L’Heureux beschrieben. Hierbei wird
ein zusammenhidngender Gewebemantel aus glatten Muskelzellen zu einer Gefdllmedia
gerollt. Auf diese ,Rolle“ von glatten Muskelzellen wurden anschlieBend humane
Fibroblasten auf die AuBenfliche (Adventitia) und humane Endothelzellen im Lumen der
Gefilmedia besiedelt. Man erhielt somit eine humane Gefd3prothese, welche intraluminalen

Driicken von bis zu 2000 mmHg standhalten konnte (49).

Ein weiterer Ansatz wurde 1999 von Niklason beschrieben. Hierbei wurden PGA-Gertiste zu
Gefilprothesen geformt, welche mit Fibroblasten, glatten Muskelzellen und Endothelzellen
besiedelt wurden und anschlieBend pulsatilen Fliissen in einem eigens entwickelten
Bioreaktorsystem ausgesetzt wurden. In diesem Experiment konnte gezeigt werden, dal die
im Bioreaktor konditionierten GefaBBprothesen histologisch natiirlichem Gefa3gewebe
glichen, sowie bessere biomechanische Eigenschaften hatten als nichtkonditionierte Zell-

Polymerkonstrukte (50). In einer Weiterentwicklung dieses Ansatzes konnten im Jahre 2001
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die ersten tissue engineerten GefdBanteile in Pulmonalisposition beim Menschen implantiert
werden (51).

Ebenfalls bereits klinische Anwendung fanden mit Endothelzellen besiedelte ePTFE-
Prothesen als Koronarbypédsse und periphere Bypidsse. In einigen Studien zeigten diese
Prothesen gute funktionelle Ergebnisse und waren charakterisiert durch eine Neointima aus

glatten Muskelzellen und einer einschichtigen Endothelzellschicht (52).

1.2.7 Myokard und Zelltransplantation zur Myokardregeneration

Seit Ende der neunziger Jahre wird in einigen wenigen Forschungsgruppen versucht,
funktionelles Myokard per Tissue Engineering in-vitro herzustellen. Mit Hilfe der
konventionellen Vorgehensweise, ndmlich Zellen, ein Geriist und Bioreaktorsysteme zu
verwenden, konnten erste, kontrahierende Myokardanteile in-vitro hergestellt werden.

Im Mittelpunkt der Arbeit von Papadaki et al. steht die Verwendung von neonatalen
Myokardzellen und die Entwicklung von neuartigen in-vitro Systemen. Diese sogenannten
Bioreaktoren dienen der Verbesserung der Sauerstoffzufuhr, Nihrstoffversorgung und iiben
parallel physikalische Reize (z.B. FluB und Dehnung) aus, wodurch ein verwertbares
Myokard-Konstrukt entstehen kann. In diesen Arbeiten zeigt sich, dass ein dynamisches
Konditionierungskonzept mittels FluB und minimaler physikalischer Dehnung von Vorteil fiir
eine gleichmiBige Entwicklung von Herzmuskelgewebe ist (53).

Parallel zu dem Ansatz, isolierte Myokard-Konstrukte fiir eine potentielle Implantation
herzustellen, wird von verschiedenen Forschungsgruppen versucht, z.B. autologe
Knochenmarksstammzellen zu transplantieren, um eine Myokardregeneration zu fordern.
Stamm et al. haben autologe, AC 133-positive Knochenmarkzellen in infarziertes
Myokardgewebe injeziert und parallel das entsprechende Koronargefd3 mit einem Bypass
versorgt. Neun Monate nach diesem Eingriff zeigte sich eine verbesserte linksventrikulére
Funktion, sowie eine gesteigerte Perfusion des infarzierten Myokardanteils. Die Autoren
meinen, dal dieser Effekt auf eine durch die ACI133-positiven Zellen induzierte
Neoangiogenese zuriickzufiihren ist. Die weitere Evaluierung dieser Methoden wird zukiinftig
notwendig sein, um eine zuverldssige und reproduzierbare Myokardregeneration zu erreichen

(54, 55, 56).
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2. Eigene Arbeiten

Ausgangspunkt meiner Arbeit war die Herstellung des ersten ,tissue engineerten®
Klappensegels von Shinoka et al. aus dem Jahre 1996. Aufgrund der mechanischen
Eigenschaften des verwendeten Polymers war es nicht moglich eine dreiseglige, tissue
engineerten Herzklappe herzustellen. Im AnschluB an dieses Experiment war der nichste
Schritt, eine funktionsfahige, dreiseglige Herzklappe per Tissue Engineering herzustellen. Um
dieses Ziel zu erreichen, muflten neuartige Polymere als Geriistmaterialien evaluiert werden,
sowie optimale in-vitro-Bedingungen neu entwickelt werden. In einem néchsten Schritt

wurden die entstandenen Konstrukte in-vitro als auch in-vivo getestet.

Ausgehend von diesen ersten Ergebnissen wurde die Methode weiterentwickelt und auf
andere kardiovaskuldre Gewebe wie groBlumige Gefdlle und Patches ausgeweitet. Parallel zu
den Arbeiten mit tierischen Zellen wurde weiterhin versucht, Konstrukte aus humanen Zellen

herzustellen.

2.1  Evaluierung resorbierbarer Polymergeriiste fiir das ,,Tissue Engineering*“ von

Herzklappen

Das Hauptprinzip des ,,Tissue Engineerings® beruht auf der Besiedlung von korpereigenen
Zellen auf ein resorbierbares Polymergeriist. Diese Zellen beginnen anschlielend, in das
Polymer einzuwachsen und ihre eigene extrazelluldre Matrix zu bilden. Im Idealfall sollte sich
das Polymergeriist komplett auflosen und ein vitales, kdrpereigenes Gewebe entstanden sein.

Um dieses Prinzip auf die Herstellung einer ,.tissue engineerten® Herzklappe anzuwenden,
wird eine geeignete dreidimensionale Matrix fiir die Besiedlung mit Fibroblasten, glatten
Muskelzellen und Endothelzellen benétigt. Das Hauptproblem bisheriger Ansédtze war, dal3
das verwendete Gerlistmaterial ungeeignet war fiir die Herstellung einer dreisegligen
Herzklappe. PGA war als Herzklappengeriist zu steif, zu dick und wies eine zu geringe

Biegsamkeit auf.
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Aus diesem Grunde habe ich zum Beginn meiner Arbeit im Labor von Dr. J.P. Vacanti und
Dr. J.E. Mayer jr. versucht neuartige Polymere zu testen, um folgende relevanten Fragen zu

beantworten:

e LaBt sich aus den vorhandenen Polymeren ein Herzklappengeriist formen?
e Haben die Polymere ausreichende biomechanische Eigenschaften?
e Kann man vaskuldre Zellen auf diesen Polymeren besiedeln?

e Konnen diese Zellen auf diesen Polymeren ihre eigene extrazellulire Matrix bilden?

(Sodian R, Hoerstrup SP, Sperling JS, Martin DP, Daebritz S, Mayer JE Jr, Vacanti JP.
Evaluation of biodegradable, three-dimensional matrices for tissue engineering of

heart valves. ASAIO J 2000;46:107-110.)

2.2 Herstellung eines Herzklappengeriist fiir das ,,Tissue Engineering*

Bis heute ist die Frage, wie und woraus man ein geeignetes Herzklappengertist fiir das Tissue
Engineering herstellt, ungekldrt. Da das Polymergeriist sich beim Tissue Engineering von
Herzklappen nach Implantation komplett resorbieren soll und das neue Gewebe in der Form
des Gertistes heranwéchst, ist das Klappendesign, die Funktionsfahigkeit und die chirurgische
Anwendbarkeit des Klappengeriistes von Bedeutung. Zum Zeitpunkt des Experimentes gab es
keine verdffentlichte Arbeit, wie ein solches dreisegliges Herzklappengeriist aus Polymeren

hergestellt werden konnte.

(Sodian R, Sperling JS, Martin DP, Egozy A, Stock UA, Mayer Jr JE, Vacanti JP.
Fabrication of a trileaflet heart valve scaffold from a polyhydroxyalkanoate biopolyester for
use in tissue engineering. Tissue Eng 2000,6.:183-188.)
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2.3 Bioreaktorsystem fiir die Herstellung von ,,tissue engineerten“ Herzklappen

Um funktionsfahiges und vitales Herzklappengewebe in-vitro herzustellen gingen wir davon
aus, daB pulsatiler FluB eine adiquate Gewebeentwicklung induzieren konnte. Daher
entwickelten = wir ein  neuartiges  Bioreaktorsystem, welches unter sterilen

Zellkulturbedingungen funktionieren sollte.

(Hoerstrup ~ SP, Sodian R, Sperling JS, Vacanti JP, Mayer JE Jr.
New pulsatile bioreactor for in vitro formation of tissue engineered heart valves.

Tissue Eng 2000;6:75-79.)

2.4  In-vitro-Herstellung von ,tissue engineerten“ Herzklappen

Aus der Kombination der gewonnenen Erkenntnisse wurde in den nachfolgenden
Experimenten die erste in-vitro-Herstellung eines tissue engineerten Herzklappenkonstruktes
versucht. Es  wurden dreiseglige  Herzklappengeriiste aus einem  pordsen
Polyhydroxyalkanoate (PHA) und in einem zweiten Versuch aus einer Kombination von PGA
und PHO gefertigt, mit vaskuldren Zellen von Schafen besiedelt und anschlieBend einem
pulsatilen FluB3 ausgesetzt, um die Gewebebildung in-vitro zu induzieren. Diese Versuche
dienten zum einen dazu, neuartige Polymer fiir das Tissue Engineering von Herzklappen zu
evaluieren, sowie den positiven EinfluB von dynamischen Druck- und FluBBbedingungen fiir

die Gewebebildung in-vitro nachzuweisen.

(Sodian R, Sperling JS, Martin DP, Stock U, Mayer Jr JE, Vacanti JP.
Tissue engineering of a trileaflet valve - early in vitro experiences with a combined polymer.

Tissue Eng 1999;5:489-493.)

(Sodian R, Hoerstrup SP, Sperling JS, Daebritz SH, Martin DP, Schoen FJ, Vacanti JP,
Mayer Jr JE. Tissue engineering of heart valves: in vitro experiences.

Ann Thorac Surg 2000;70:140-144.)
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2.5  In-vivo-Ergebnisse von ,tissue engineerten* Herzklappen
2.5.1 Ergebnisse mit einem porésen PHOH-Herzklappengertist

Nachdem sich in den vorbeschriebenen Experimenten gezeigt hat, dal es moglich ist eine
funktionsfahige, dreiseglige Herzklappe aus pordsem PHA herzustellen und in-vitro zu einem
vitalen Gewebe-Polymer-Konstrukt zu konditionieren, war der nidchste Schritt die
Anwendbarkeit dieses Konzeptes in einem ersten Tierexperiment zu iiberpriifen.

Im nachfolgenden Experiment wurden fiinf tissue engineerte Herzklappen in
Pulmonalisposition im Schafmodell implantiert. Die vaskuldren Zellen flir die tissue
engineerten Herzklappe entstammten bei diesem Experiment vom gleichen Tier welches nach
entsprechender in-vitro Konditionierung die Herzklappe erhalten sollte (Schema). Die
Funktionsfahigkeit der Herzklappen wurde regelmiBig echokardiographisch kontrolliert.
Nach einer in-vivo Zeit von 1, 5, 13 und 17 Wochen wurden die Klappen explantiert und
anschlieBend histologisch, biochemisch und biomechanisch untersucht. Als zusétzliche
Kontrolle wurde eine unbesiedeltes Herzklappengeriist (poréses PHA) in gleicher Weise

implantiert und anschlieend untersucht.

(Sodian R, Hoerstrup S, Sperling JS, Daebritz S, Martin DP, Moran AM, Kim BS, Schoen FJ,
Vacanti JP, Mayer Jr JE. Early in vivo experience with tissue-engineered trileaflet heart

valves. Circulation 2000,102(Supp! 3):111-22-111-29.)

2.5.2 In-vivo-Ergebnisse mit einer in-vitro hergestellten Herzklappe

In einer Weiterentwicklung des vorbeschriebenen Experimentes wurden die
Herzklappenkonstrukte vor der Implantation in einem pulsatilen FluBsystem konditioniert.
Weiterhin wurden die Klappengeriiste aus einer Kombination von PGA und einem neuartigen

Polymer (Poly-4-Hydroxybutyrate, PAHB) gefertigt.

(Hoerstrup SP, Sodian R, Daebritz S, Wang J, Bacha EA, Martin DP, Moran AM, Guleserian
KJ, Sperling JS, Kaushal S, Vacanti JP, Schoen FJ, Mayer Jr JE.
Functional living trileaflet heart valves grown in vitro.

Circulation 2000, 102(Suppl 3):111-44-111-49.)
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2.6  Limitationen des bisherigen Konzeptes und potentielle

Modifikationsmoglichkeiten

2.6.1 Anwendung von stereolithographischen Techniken fiir die Herstellung von

Herzklappengeriisten

Ziel dieser Versuche war es, ein Herzklappegeriist herzustellen, dal der komplexen
anatomischen Struktur einer natiirlichen, humanen Pulmonal- oder Aortenklappe sehr nahe
kommt. Um dies zu erreichen wurde versucht, pulmonale oder aortale Homografts
dreidimensional zu rekonstruieren und {iber stereolithographische Techniken eine
Polymerkopie der Homografts anzufertigen. Aufgrund der vermutlich zu langen
Resorptionszeit von PHA wurde in diesem Versuch zusitzlich P4HB (kiirzere
Resorptionszeit) verwendet. Wie zuvor bereits beschrieben, sind beide Polymere
biokompatibel und eignen sich fiir die Ausbildung von vaskuldrem Geweben sowohl in-vitro

als auch in-vivo.

(Sodian R, Loebe M, Hein A, Martin DP, Hoerstrup SP, Potapov EV, Hausmann H, Lueth T,
Hetzer R. Application of stereolithography for scaffold fabrication for tissue engineered heart
valves. ASAIO J 2002,;48(1):12-16.)

2.6.2 Modifiziertes Bioreaktorsystem zur Herstellung von klappentragenden Konduits

Zahlreiche andere Forschergruppen konnten ebenfalls den positiven Effekt von dynamischen
Zellkulturbedingungen fiir die Gewebeentwicklung in-vitro beobachten. Allerdings bleiben
die technischen Voraussetzungen, um aus vaskuldren Zellen funktionelle Gewebeformationen
herzustellen, ein signifikantes Problem. Um die Limitationen des Konzeptes zu verbessern,
haben wir in diesem Experiment ein neuartiges Zellbesiedlungs- und Konditionierungssystem
fiir die Herstellung von Herzklappen und GefdaBen entwickelt. Bei der Zellbesiedlung kam es
darauf an, unter sterilen Bedingungen eine optimale Zellverteilung auf den Polymergeriisten
zu erreichen. Im Anschlul sollten die Zell-Polymerkonstrukte in ein steriles
Konditionierungssystem {iiberfiihrt werden, welches eine optimale Umgebung, sowie die
biochemischen als auch biomechanischen Stimuli fiir das entstehende Gewebe liefern kann.
Die meisten Autoren beschreiben den Besiedlungsvorgang und die spitere Konditionierung
als zwei verschiedene Prozesse. Bei diesem Konzept mull das besiedelte Konstrukt mit einem

hohen Kontaminationsrisiko in ein zweites Konditionierungssystem gebracht werden, welches
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insbesondere fiir die Anwendung beim Menschen fatale Folgen haben konnte. Aus diesem
Grunde haben wir versucht ein kombiniertes Besiedlungs- und Konditionierundssystem zu
entwickeln, bei dem die Konstrukte vom Zeitpunkt der Sterilisation bis zur Implantation in
einem geschlossenen System verweilen. Dies hidtte den Vorteil, da man das
Kontaminationsrisiko insbesondere beim Tissue Engineering von humanen, kardiovaskuldren

Geweben weiter minimieren konnte.

(Sodian R, Lemke T, Fritsche C, Hoerstrup SP, Fu P, Potapov EV, Hausmann H, Hetzer R.
Tissue-engineering bioreactors: a new combined cell-seeding and perfusion system for

vascular tissue engineering. Tissue Eng 2002,;8(5):863-870.)

2.6.3 Bioreaktorsystem zur Herstellung eines ,,Patches*

In diesem Experiment haben wir ein Bioreaktorsystem zur in-vitro Konditionierung von

kardiovaskuldren ,,Patches* entwickelt und seine Funktionsfihigkeit nachgewiesen.

(Sodian R, Lemke T, Loebe M, Hoerstrup SP, Potapov EV, Hausmann H, Meyer R,
Hetzer R. New pulsatile bioreactor for fabrication of tissue-engineered patches.

J Biomed Mater Res 2001,58(4):401-405.)

2.7  Erste Ergebnisse mit humanen Zellquellen fiir das ,,Tissue Engineering* von

kardiovaskuliren Geweben

In diesem Experiment haben wir den Einflul von Wachstumsfaktoren auf humane, vaskuléire
Zellkulturen untersucht und ihre Anwendbarkeit fiir das Tissue Engineering von Herzklappen
und Gefédlen evaluiert. Hier wird versucht das bisher nur im Tierexperiment nachgewiesene

Tissue Engineering Konzept auf menschliche Gewebe zu iibertragen.

(Fu P, Sodian R, Liiders C, Lemke T, Kraemer L, Hiibler M, Weng Y, Hoerstrup SP, Meyer R,
Hetzer R. Effects of basic fibroblasts growth factor and transforming growth factor-f5 on

maturation of human pediatric aortic cell culture for tissue engineering of cardiovascular

structures. ASAIO Journal 2004,50(1):9-14.)

23



Relevante Originalarbeiten

3. Relevante Originalarbeiten

Nachfolgend sind die relevanten Originalarbeiten aufgefiihrt.

3.1  Evaluierung von resorbierbaren, dreidimensionalen Polymergeriisten fiir das

» Lissue Engineering“ von Herzklappen

(Sodian R, Hoerstrup SP, Sperling JS, Martin DP, Daebritz S, Mayer JE Jr, Vacanti JP.
Evaluation of biodegradable, three-dimensional matrices for tissue engineering of

heart valves. ASAIO J 2000,46:107-110.)
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3.2 Herstellung eines Herzklappengeriist aus einem Polyhydroxyalkanoid fiir das

» Tissue Engineering*

( Sodian R, Sperling JS, Martin DP, Egozy A, Stock UA, Mayer Jr JE, Vacanti JP.
Fabrication of a trileaflet heart valve scaffold from a polyhydroxyalkanoate biopolyester for
use in tissue engineering. Tissue Eng 2000,6.:183-188.)
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3.3  Entwicklung eines neuartigen Bioreaktorsystems fiir die in-vitro-Herstellung von

»tissue engineerten“ Herzklappen

(Hoerstrup ~ SP, Sodian R, Sperling JS, Vacanti JP, Mayer JE Jr.
New pulsatile bioreactor for in vitro formation of tissue engineered heart valves.

Tissue Eng 2000;6:75-79.)
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3.4  In-vitro-Herstellung von ,tissue engineerten* Herzklappen

3.4.1 ,Tissue Engineering* einer dreisegligen Herzklappe — In-vitro Ergebnisse mit einem

kombinierten Polymer (PGA/PHOH)

(Sodian R, Sperling JS, Martin DP, Stock U, Mayer Jr JE, Vacanti JP.
Tissue engineering of a trileaflet valve - early in vitro experiences with a combined polymer.

Tissue Eng 1999,;5:489-493.)

3.4.2 ,Tissue Engineering von Herzklappen: In-vitro Ergebnisse (poréses PHOH)

(Sodian R, Hoerstrup SP, Sperling JS, Daebritz SH, Martin DP, Schoen FJ, Vacanti JP,
Mayer Jr JE. Tissue engineering of heart valves: in vitro experiences.

Ann Thorac Surg 2000;70:140-144.)
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3.5 In-vivo-Ergebnisse von ,,tissue engineerten*“ Herzklappen

3.5.1 Friihe in-vivo Ergebnisse mit einer ,tissue engineerten®, dreisegligen Herzklappe

(Sodian R, Hoerstrup S, Sperling JS, Daebritz S, Martin DP, Moran AM, Kim BS, Schoen FJ,
Vacanti JP, Mayer Jr JE. Early in vivo experience with tissue-engineered trileaflet heart

valves. Circulation 2000, 102(Supp! 3):111-22-111-29.)

3.5.2 In-vivo - Ergebnisse mit einer in-vitro hergestellten Herzklappe

(Hoerstrup SP, Sodian R, Daebritz S, Wang J, Bacha EA, Martin DP, Moran AM, Guleserian
KJ, Sperling JS, Kaushal S, Vacanti JP, Schoen FJ, Mayer Jr JE.
Functional living trileaflet heart valves grown in vitro.

Circulation 2000, 102(Suppl 3):111-44-111-49.)
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3.6  Limitationen des bisherigen Konzeptes und potentielle

Modifikationsmoglichkeiten

3.6.1 Anwendung von stereolithographischen Techniken fiir die Herstellung von

Herzklappengeriisten fiir das ,,Tissue Engineering*

(Sodian R, Loebe M, Hein A, Martin DP, Hoerstrup SP, Potapov EV, Hausmann H, Lueth T,
Hetzer R. Application of stereolithography for scaffold fabrication for tissue engineered heart
valves. ASAIO J 2002;48(1):12-16.)

3.6.2 Kombiniertes Besiedlungs- und Perfusionssystem zur Herstellung von Gefaf3en und

klappentragenden Konduits

(Sodian R, Lemke T, Fritsche C, Hoerstrup SP, Fu P, Potapov EV, Hausmann H, Hetzer R.
Tissue-engineering bioreactors: a new combined cell-seeding and perfusion system for

vascular tissue engineering. Tissue Eng 2002,;8(5):863-870.)

3.6.3 Ein neuartiger pulsatiler Bioreaktor zur Herstellung von ,,tissue engineerten Patches*

(Sodian R, Lemke T, Loebe M, Hoerstrup SP, Potapov EV, Hausmann H, Meyer R,
Hetzer R. New pulsatile bioreactor for fabrication of tissue-engineered patches.

J Biomed Mater Res 2001;58(4):401-405.)
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3.7  Effekte von bFGF und TGFp auf humane, vaskuliire Zellkulturen fiir das

» Tissue Engineering® von humanen, kardiovaskuliren Geweben

(Fu P, Sodian R, Liiders C, Lemke T, Kraemer L, Hiibler M, Weng Y, Hoerstrup SP, Meyer R,
Hetzer R. Effects of basic fibroblasts growth factor and transforming growth factor-f3 on
maturation of human pediatric aortic cell culture for tissue engineering of cardiovascular

structures. ASAIO Journal 2004,50(1):9-14.)
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4. Diskussion

4.1  Evaluierung von resorbierbaren Polymergeriisten fiir das ,, Tissue Engineering*

von Herzklappen

In unserem Experiment wurden drei unterschiedliche Polymere fiir das Tissue Engineering
von Herzklappen evaluiert. Aufgrund der thermoplastischen Eigenschaften von PHA und
P4HB war es mit diesen Materialien moglich ein dreisegliges Herzklappengeriist zu
modellieren, welches sich in einem pulsatilen Flusystem synchron 6ffnen und schlieen
kann. In diesem Experiment war es aufgrund der mangelnden mechanischen Eigenschaften

nicht moglich ein funktionsfahiges Herzklappengeriist aus PGA herzustellen.

Weiterhin zeigte sich in der mechanischen Testung, dal PHA und P4HB ausreichende
Eigenschaften fiir eine chirurgische Anwendung haben. Im Gegensatz dazu war es nicht

moglich, das besiedelte und acht Tage inkubierte PGA-Konstrukt zu ndhen (Prolene 5x0).

Wie bereits von anderen Forschungsgruppen erwéhnt, besteht allerdings die Moglichkeit die
extrazellulare Matrixbildung und damit die mechanische Belastbarkeit durch dynamische
Zellkulturbedingungen (,,Shearstress* und Wachstumsfaktoren) signifikant zu steigern (57,
58). Dies ist eine Moglichkeit, die wir in den nachfolgend beschriebenen Experimenten

ebenfalls genutzt und weiterentwickelt haben.

In der biochemischen Untersuchung der besiedelten Polymere fanden sich signifikant mehr
Zellen und auch eine hohere Kollagensynthese in den PGA-Konstrukten im Vergleich zu
PHA- und P4HB-Konstrukten. Eine Erklarung fiir dieses Ergebnis konnte die deutlich hohere
Porositit (> 90%) und die damit verbunden groBere Oberfliche des Polymers sein, welches

mit dementsprechend mehr Zellen besiedelt werden kann.

Die Ergebnisse der Elektronenmikroskopie sind in Ubereinkunft mit den biochemischen
Untersuchungen zu sehen. Auf den elektronenmikroskopischen Aufnahmen erkennt man, daf3
die Zellen an allen Polymergeriisten anhaften und beginnen, extrazellulire Matrix zu bilden.
Sowohl bei den PHA- als auch bei den P4AHB-Konstrukten zeigt sich eine konfluente und
glatte Gewebsschicht an der Oberfliche der Konstrukte. Bei den PGA-Konstrukten

unterschied sich die Oberfldche in sofern, daf3 die Zellen an den einzelnen Fasern anhaften
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und beginnen, die Faserzwischenrdume mit extrazelluldrer Matrix auszufiillen. Hier bedarf es
unter Umstédnden einer langeren Inkubationszeit, bis die komplette Oberfléche als konfluentes
Gewebe zu erkennen ist. Diese elektronenmikroskopische Beobachtung kdnnte auch den

signifikant hoheren Kollagengehalt der PGA-Konstrukte erkliren.

Zusammenfassend lassen die Ergebnisse dieses Experimentes den SchluBl zu, da PGA-
Konstrukte zwar eine signifikant hohere Gewebebildung aufwiesen, allerdings war ebenfalls
sowohl bei PHA- als auch P4HB-Konstrukten eine betrdchtliche Zellzahl als auch
Kollagensynthese nachweisbar. Ein entscheidender Vorteil fiir das Tissue Engineering von
Herzklappen ist allerdings, daB3 sich aus PHA und P4HB Herzklappengeriiste herstellen
lieBen, die physiologischen FluB- und Druckverhéltnissen standhalten kénnen und somit fiir

eine potentielle Implantation in Frage kommen kdnnten.

4.2 Herstellung eines Herzklappengeriist fiir das ,, Tissue Engineering*

Im Vergleich zu den vorangegangenen Versuchen mit PGA von Shinoka et al. (59) wies zu
diesem Zeitpunkt (1998) PHA einige entscheidende Vorteile fiir das Tissue Engineering von
Herzklappen auf. Ein Vorteil war, dal aufgrund der thermoplastischen Eigenschaften des
Materials, ein komplettes dreisegliges Herzklappengeriist aus lediglich einem Material
hergestellt werden konnte. Hierfiir wurde kein Nahtmaterial oder weitere Polymere gebraucht,
welche in parallel durchgefiihrten Versuchen zu thromboembolischen Komplikationen gefiihrt
haben (60). Weiterhin handelte es sich bei den Geriisten um funktionsfahige Herzklappen, die
bei physiologischen Fliissen synchron oOffnen und schlieBen, wie sich im pulsatilen
Bioreaktorsystem nachweisen lieB. In unserem Experiment konnte gezeigt werden, daf3
vaskuldre Zellen auf dem Polymer anhaften, in die pordse Struktur einwachsen und nach
kurzer Inkubationszeit nahezu konfluente Gewebe bilden kdnnen.

Zusammenfassend 148t sich daher sagen, daB es mit dieser Herstellungstechnik und dem
verwendeten pordsen PHA moglich sein konnte, ein funktionsfdhiges, dreisegliges

Herzklappengeriist flir das Tissue Engineering von Herzklappen zu fertigen.
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4.3  Bioreaktorsystem fiir die Herstellung von ,,tissue engineerten“ Herzklappen

Bis zum heutigen Tage sind die Bedingungen, unter denen in vitro eine tissue engineerte
Herzklappe hergestellt wird, unklar. Bei der Entwicklung des neuartigen Bioreaktorsystems
sind wir davon ausgegangen, daf3 pulsatile FluBverhiltnisse unter Umsténden einen positiven
Effekt auf die Ausbildung von Herzklappengewebe haben konnten (61). Zu diesem Zeitpunkt
war in der Literatur keine Arbeit beschrieben, die fiir das Tissue Engineering von
Herzklappen ein pulsatiles FluBsystem verwendet. Allerdings wurde in einigen bereits
publizierten Arbeiten der positive Effekt einer dynamischen Zellkultur fiir das Tissue
Engineering von vaskuldren Geweben dokumentiert (62, 63, 64). Es existierte somit kein
kommerziell erhéltliches System und wir waren daher gezwungen, einen ersten Prototypen
selbst zu entwerfen. Dabei bestand die Hauptidee darin, einen Bioreaktor zu entwickeln, in
dem es mdglich ist, funktionelle Gewebe zu generieren wiahrend sich das Polymergeriist
kontinuierlich resorbiert. Dieses System war nach unserer Arbeitshypothese die
Grundvoraussetzung um Herzklappengewebe in-vitro herstellen zu konnen.

In unserer Arbeit wird erstmals eine technische Beschreibung geliefert wie ein solcher
Herzklappen-Bioreaktor aussehen konnte. Das System besteht aus Plexiglas (Kammern),
Silikon (Membran) sowie aus Edelstahl (Schrauben und Fixationsringe) und ist einfach
zusammenzubauen. Der gesamte Bioreaktor-Aufbau ist komplett sterilisierbar um eine
kontaminatiosfreie Konditionierung des Gewebes zu ermdglichen. Das gesamte System passt
in einen handelsiiblichen Inkubator und aufgrund der Plexiglaskammern ist es moglich
wiahrend der gesamten Konditionierungsphase die Gewebeentwicklung oder eine eventuelle
Kontamination zu beobachten. Weiterhin sind die FluB- und Druckverhéltnisse in sub- und
supraphysiologischen Bereichen einzustellen und somit Gewebekonstrukte nicht nur zu
konditionieren sondern auch unter definierten Bedingungen zu testen. Dieses in der
Publikation vorgestellte Bioreaktordesign hat sich auch in den Folgeexperimenten bewihrt

und wird bis zum jetzigen Zeitpunkt regelmaflig angewendet (65, 66, 67, 68, 69).
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4.4  In-vitro-Herstellung von ,tissue engineerten* Herzklappen

In diesen Experimenten konnte gezeigt werden, daB es moglich ist ein dreisegliges
Herzklappengeriist aus pordsem und elastischen PHA herzustellen. Dieses konnte mit
vaskuldren Zellen besiedelt werden und anschlieBend in einem pulsatilen Flusystem zu
einem vaskuldren Gefaf3-Polymer-Konstrukt konditioniert werden. Alle Herzklappengeriiste
zeigten eine gute Funktion bei sub- und supraphysiologischen Flu- und Druckverhéltnissen.
Bei diesen Experimenten wurden pordse Polymere verwendet, um die Oberfliche des
Geriistes zu erhdhen, damit die maximale Anzahl an Zellen auf dem Herzklappengeriist
anhaften kann. Weiterhin ist die pordse Struktur des Polymers von grofer Bedeutung, da die
Zellen in das Gerlist einwachsen, dieses dann komplett zellulir durchbauen und eine
Vaskularisierung in-vivo ermoglichen.

Beim ersten Experiment konnte gezeigt werden, daB sich vaskulire Zellen bei
kontinuierlicher FluBexposition ausrichten und vermehrt extrazellulire Matrix bilden. Parallel
zu unseren Experimenten konnten Niklason et al ebenfalls den positiven Effekt von
kontinuierlichem, pulsatilen FluB auf die Ausbildung einer extrazelluliren Matrix in-vitro
nachweisen (70). Diese Beobachtungen unterstiitzen die Annahme, daB3 kontrollierte,
dynamische Zellkulturbedingungen von entscheidender Bedeutung fiir eine kontrollierte
Gewebeentwicklung auBBerhalb des menschlichen Kérpers sind.

Unsere Ergebnisse des zweiten Experimentes zeigten aulerdem, dal} vaskuldre Zellen an dem
pordosen PHA-Geriist anhaften und nach entsprechender FluBexposition eine konfluente, in
FluBrichtung ausgerichtete Gewebeschicht ausbilden. Weiterhin konnten wir das einwachsen
der Zellen in das Polymer und die gesteigerte Proliferation der Zellen (DNA-—Assay)
demonstrieren. Die eingewachsenen und proliferierenden vaskuldren Zellen waren dariiber
hinaus in der Lage extrazellulire Matrixproteine wie Kollagen (4-Hydroxyprolin-Assay,
Movat-Staining) und Glycosaminoglykane (Movat-Staining) zu bilden. Eine mdgliche
Limitation der Methode konnte die fehlende Elastinbildung sein, die in unseren Proben nicht
nachgewiesen werden konnte.

Zusammenfassend kann man sagen, dal3 wir ein erstes vitales Herzklappenkonstrukt in-vitro
hergestellt haben, welches unter physiologischen FluB- und Druckverhéltnissen

funktionsfahig ist.

34



Diskussion

4.5 In-vivo-Ergebnisse von ,tissue engineerten“ Herzklappen

Nachdem wir in zahlreichen Vorversuchen ein geeignetes Polymer fiir die Herstellung eines
Herzklappengeriistes evaluiert haben und zusétzlich die Bildung von vaskuldrem Gewebe in-
vitro nachweisen konnten, haben wir in diesen Experimenten die in-vivo—Eigenschaften der
Konstrukte untersucht.

Im ersten Experiment wurde ein pordser Film eines Polyhydroxalkanoids als Polymer fiir das
Herzklappengeriist verwendet und mit einer eigens entwickelten Technik zu einem
klappentragenden Konduit modelliert. Die pordsen Herzklappengeriiste wurden mit
vaskuldren Zellen von ca. 6 Wochen alten Schafen besiedelt und in das gleiche Tier von dem
die Zellen abstammen in supravalvulidrer Pulmonalisposition implantiert. In dieser Studie
iiberlebten alle Tiere das Experiment ohne Komplikationen und entwickelten sich wie
gleichaltrige Tiere. In unserem Experiment zeigt sich parallel zum Wachstum der Tiere auch
eine Zunahme der Lidnge und des inneren Durchmessers der "tissue engineerten®
Herzklappen. Allerdings konnten man hierbei nicht mit Sicherheit sagen, ob es sich um einen
altersentsprechenden Wachstumsprozess handelt oder um eine geringgradige Dilatation bzw.
Elongation der Konstrukte. Um diese Frage zuverldssig beantworten zu konnen wére eine
grofBere Anzahl von Experimenten und ein langerer Nachbeobachtungszeitraum notwendig.
Die Funktion der "tissue engineerten” Herzklappen wurde mittels Echokardiographie und
direkter Druckmessung distal und proximal der Konstrukte vor der Explantation ermittelt.
Zum ersten Mal zeigten sich funktionsfdahige, tissue engineerte Herzklappen mit einem
minimalen Gradienten. Obwohl die Tiere nicht antikoaguliert waren, wurde keinerlei
Thrombusbildung an allen Herzklappen (sowohl zellbesiedelt als auch unbesiedelt) oder gar
andere thromboembolischen Komplikationen nachgewiesen. Diese Erkenntnis zeigt, daB3 es
sich bei dem Geriistmaterial um ein biokompatibles Polymer handelt und daf3 das Design der
Herzklappe es ermdglichte, ein funktiosfdhiges, tissue engineertes Herzklappenkonstrukt
herzustellen. Eine Limitation des Materials war die schlechte Schallbarkeit iiber eine
transthorakale Echokardiographie wéhrend des Nachbeobachtungszeitraums.

Alle zellbesiedelten Klappenkonstrukte wiesen neuentstandenes Gewebe auf, welches sowohl
makroskopisch, histologisch, elektronenmikroskopisch als auch biochemisch demonstriert
werden konnte. Im Gegensatz dazu wurde bei der unbesiedelten Kontrollklappe lediglich
einige adhdrente Blutzellen gefunden, jedoch keinerlei Gewebe. Aus diesem Grunde erscheint
die Besiedlung mit vaskuldren Zellen unerldBlich fiir die Herstellung eines funktionsfahigen

klappentragenden Konduits. Eine sogenannte Autobesiedlung des Polymers mit entweder
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zirkulierenden Zellen oder einer Migration der Zellen von den Anastomosenrdandern konnte
im Gegensatz zu anderen Autoren in unserem Experiment nicht beobachtet werden ( 73, 74,
75).

Weiterhin konnte mit diesem Ansatz gezeigt werden, daB3 es sich bei den explantierten
Konstrukten tatsdchlich um vitales, vaskularisiertes Gewebe handelt, welches das Polymer
komplett bedeckt und in das angrenzende Pulmonalarteriengewebe integriert war. Das
Polymer war bereits teilweise resorbiert und in der biomechanischen Testung konnte gezeigt
werden, dafl das neuentstandene Gewebe die mechanischen Eigenschaften eines nativen
PulmonalgefdBes iibernommen hat. Dies war in unserem Experiment eine unerwartete
Entwicklung und zeigt die wichtige Bedeutung eines suffizienten ,,in-vivo-Remodelling* der
implantierten Konstrukte.

Obwohl die ,tissue engineerten Herzklappen eine gute Funktion und auch eine
fortgeschrittene Gewebeentwicklung zeigten, konnte keine konfluente Endothelzellschicht in
der histologischen Untersuchung der Explantate gefunden werden. Dies konnte eine
bedeutende Limitation des Konzeptes sein und die ldngerfristige Haltbarkeit der ,tissue
engineerten* Konstrukte negativ beeinflussen. Ein moglicher Grund fiir dieses Ergebnis
konnte die unter Umstinden geringe Anzahl der besiedelten Endothelzellen (2x10° Zellen)
oder die relativ kurze Inkubationszeit nach der Endothezellbesiedlung (1 Tag) sein. Dies
herauszufinden und zu verbessern sollte in spateren Experimenten untersucht werden.
Zusammenfassend 148t sich aufgrund dieser Ergebnisse sagen, daB3 es moglich war, eine
funktionsfahige, ,tissue engineerte” Herzklappe in Pulmonalisposition eines jungen Schafes
zu implantieren. Darliber hinaus konnte in den Nachbeobachtungszeitraumen eine gute
Gewebeentwicklung beobachtet werden, die morphologisch, biochemisch und biomechanisch
einer nativen Pulmonalarterie sehr nah kam.

Im Folgeexperiment wurden die Herzklappengeriiste aus einer Kombination aus PGA und
P4HB hergestellt und vor der Implantation in unserem Bioreaktorsystem konditioniert. Das
Ergebnis dieses Experimentes zeigt eine Weiterentwicklung des ersten Experimentes und
dokumentiert erstmals den positiven Einflul der prdoperativen Gewebekonditionierung fiir
das Tissue Engineering von Herzklappen. Neuartig an diesen Ergebnissen war, dal3 das
Polymergeriist sich vollstindig aufgelost hat und sich statt dessen ein voll funktionsfahiges,

autologes Gewebe ausbilden konnte.
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4.6  Anwendung von stereolithographischen Techniken fiir die Herstellung von

Herzklappengeriisten

In meinem Forschungsprojekt werden Polymergeriiste als dreidimensionale Matrix fiir die
Herstellung von autologen, kardiovaskuldren Geweben verwendet. Beim Tissue Engineering
von Herzklappen und GefiBlen kommt dem physiologischen Design der Gerliste aus
folgendem Grunde eine besondere Bedeutung zu. Durch die Polymergeriiste wird die spéitere
Form des neugebildeten Gewebes z.B. einer Herzklappe vorgeben und das ,,tissue engineerte*
Konstrukt sollte auch in dieser Form verbleiben, wenn das Polymer sich resorbiert hat. Dies
ist besonders wichtig beim Tissue Engineering von Herzklappen da hier die ,,Sinus of
Valsalva® eine dullerst wichtige Rolle spielen fiir die hdmodynamische Funktion der Klappe
(76, 77). Aus diesem Grund wurde in diesem Experiment versucht, eine Methode zu
entwickeln mit der man weitgehend authentische Herzklappengeriiste fiir das Tissue
Engineering herstellen kann. Eine Mboglichkeit dies zu erreichen war die exakte
Rekonstruktion einer humanen Herzklappe mittels ,;rapid prototyping® Techniken und
speziell entwickelten Fabrikations- bzw. Testungsmethoden.

In unserem Experiment war es moglich, mit einem CT eine Bilddatei zu erstellen, die im
Verlauf mit einer speziellen Software dreidimensional rekonstruiert werden konnte, um
anschlieend ein naturgetreues Stereolithographie-Modell herzustellen. Das entstandene
Modell entsprach der komplexen Anatomie eines Homografts und eignete sich zur
Herstellung eines Herzklapengertistes.

Weiterhin wurde eine neuartige Methode beschrieben, wie ein Herzklappengeriist aus
lediglich einem resorbierbaren Polymer hergestellt werden kann, ohne Nahtmaterial oder
andere Polymere zu verwenden. Die so hergestellten Klappengeriiste zeigten eine gute
Funktion in der funktionellen Testungsserie unter sub- und supraphysiologischen
Bedingungen.

Mit diesem Experiment konnten wir eine wichtige Modifikation des Konzeptes erreichen,
indem wir statt zylindrischen Konduits (wie in den zuvor beschriebenen in-vitro und in-vivo
Versuchen) jetzt Herzklappengeriiste verwenden konnen, die der anatomischen Struktur von
humanen Herzklappen exakt nachempfunden sind. Wie sich diese Konstrukte in Zukunft in-
vitro und in-vivo verhalten, bleibt abzuwarten, und ist zur Zeit Gegenstand der Forschung in

unserer Arbeitsgruppe.
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4.7  Modifiziertes Bioreaktorsystem ( Konduits )

Vor dem Hintergrund der ersten Ergebnisse mit den Bioreaktoren, wurde versucht das Prinzip
der dynamischen Zellkonditionierung auf GefiBle und klappentragende Konduits zu
tibertragen (78, 79, 80, 81). Zum Zeitpunkt des Projektbeginns bestand kein etabliertes
Verfahren zur Zellbesiedlung und in-vitro Konditionierung von Herzklappen oder
klappentragenden Konduits. Aus diesem Mangel heraus haben wir ein komplett neues in-vitro
Verfahren entwickelt, mit dem es moglich ist, tissue engineerte Herzklappen oder Konduits
in-vitro herzustellen. Hierbei werden die Polymer-Klappengeriiste in der dafiir vorgesehenen
Kammer eingespannt und zusammen sterilisiert. AnschlieBend wird die Zellsuspension in die
Klappenkammer injeziert und {iiber den Antriebsmechanismus kontinuierlich gedreht.
Dadurch wird eine gleichméBige Verteilung der Zellen als Grundlage fiir eine kontrollierte
Gewebeentwicklung  erreicht.  Dieses  neuartig  entwickelte  Besiedlungs- und
Konditionierungssystem palit ebenfalls in einen Standardinkubator und kann mit Ethylenoxid
sterilisiert werden. Es ist jederzeit einsehbar damit eine kontrollierte Gewebeentwicklung
regelméfig beobachtet werden kann. Die weitere Besonderheit des Systems besteht darin, daf3
die Polymergeriiste unter sterilen Bedingungen besiedelt werden kénnen und anschlieend
miihelos in das pulsatile Flufsystem integriert werden konnen, ohne zuvor das neu
entstandene Zell-Polymer-Konstrukt einer unsterilen Umgebung auszusetzen.

Somit haben wir ein kombiniertes System fiir die Zellbesiedlung und Gewebekonditionierung
entwickelt, welches unterschiedliche FluBprofile und damit verschiedene physikalische

Signale induzieren kann, um eine addquate extrazelluldre Matrixbildung zu gewéhrleisten.
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4.8 Bioreaktorsystem zur Herstellung eines ,,Patches

Im Rahmen der Entwicklungen von speziellen Fluflsystemen wurde eine weitere Idee
verfolgt, die einen Bioreaktor fiir sogenannte Patches beschreibt. Die Verwendung von
Patches in der Gefdflchirurgie ist eine weit verbreitete Methode zur Therapie von
Gefafldefekten. Speziell in der Therapie von kongenitalen Herz- und Geféalfehlbildungen
findet diese Methode héiifig Anwendung (siehe Abbildung 3).

/z////

Abbildung 3) Verwendung eines Patch bei der operativen Therapie einer

Aortenisthmusstenose. Aus: J Card Surg 2000;15:373

Die momentan verwendeten Materialien, die bei der Therapie durch die Implantation von
Patches verwendet werden konnen, haben verschiedene Limitationen (82, 83). Eine
Verbesserung auf diesem Gebiet konnte durch die Verwendung von tissue-engieerten
Konstrukten erreicht werden. Bisher stand kein Verfahren zur Verfiigung, welches die
Herstellung eines in-vitro konditionierten, autologen Patches mittels Tissue Engineering

ermoglicht.
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In dieser Arbeit wird ein neues Verfahren zum Tissue Engineering von Patch-Konstrukten
beschrieben. Der angesprochene Bioreaktor 148t sich unter Laborbedingungen problemlos
bedienen. Eine Sterilisation ist mit Ethylenoxid moglich und kann somit in vielen Kliniken
mit herkdommlichen Gerétschaften gewihrleistet werden. Durch die Verwendung von P4HB-
Gertlistpolymeren und vaskuldren Zellen (Schaf) konnten tissue-engnieerte Patch-Konstrukte
durch dynamische Konditionierung im Bioreaktor hergestellt werden. Wir konnten zeigen,
dafl vaskuldre Zellen dem pordsen Geriistpolymer anhafteten und lebende organoide
Strukturen bildeten. Dies erfolgte ohne Zeichen einer bakteriellen Kontamination in unserem
Patch-Bioreaktor-System. Wir konnten weiter zeigen, dass Zellen von der Oberfliche in das

Innere des Patches migrierten und zum Teil komplexe Zell-Polymer-Konstrukte bildeten.

4.9  Erste Ergebnisse mit humanen Zellquellen fiir das ,,Tissue Engineering* von

kardiovaskuliren Geweben

Nachdem das grundsétzliche Prinzip des ,,Tissue Engineerings® im Tierexperiment gezeigt
werden konnte, haben wir uns in dieser Untersuchung erstmals mit humanen Zellquellen zur
in-vitro Herstellung von kardiovaskularem Gewebe beschiftigt. Bei allen Tissue Engineering
Konzepten spielt die ausreichende Bildung von extrazelluldren Matrixproteinen und einer
adaquaten Zellproliferation eine entscheidende Rolle. In den vorbeschriebenen Experimenten
haben sich dynamische Zellkulturbedingungen (Bioreaktoren) als giinstiger mechanischer
Stimulus fiir die in-vitro Gewebeentwicklung erwiesen. Damit dies funktioniert, ist es
wichtig, da3 die Zellen zunédchst an dem Polymer adherieren und damit beginnen, eine erste
extrazellulire Matrix zu bilden. Um diesen Effekt zu erreichen, wurde bereits von anderen
Forschergruppen die Moglichkeit eines chemischen Stimulus mit Wachstumsfaktoren (z.B.
FGF, VEGF, TGF usw.) beschrieben (84, 85). Diese Erkenntnisse beruhen teilweise auf
Tierexperimenten oder Versuchen mit nicht-vaskuldren Zellen. In unserem Versuch lag der
Schwerpunkt auf dem chemischen Stimulus fiir die Zellproliferation und der Ausbildung von

humaner, extrazelluldrer Matrix innerhalb der Polymergeriiste.
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Um die Matrixbildung des humanen Zell-Polymer-Konstruktes anzuregen, wurde dem
normalen Zellkulturmedium bei allen Experimenten  Vitamin-C (L-ascorbic acid 2-
phosphate) beigemischt, da es einen stimulierenden Effekt auf die Kollagen-Synthese hat
(86). Zusitzlich wurden zwei weitere Wchstumsfaktoren, ndmlich bFGF und TGF, in den

Versuchen verwendet.

Beim bFGF (basic fibroblast growth factor) handelt es sich um ein heparinbindendes
Polypeptid, welches sowohl von Endothel- als auch von glatten Muskelzellen synthetisiert
wird (87). Dieser Wachstumsfaktor erhoht signifikant die Teilungsrate von glatten

Muskelzellen und damit die Kollagen-Konzentration des ,,tissue engineerten* Konstruktes.

Der zweite verwendete Wachstumsfaktor (TGF, transforming growth factor) ist ebenfalls ein
Polypeptid und hat einen groB8en EinfluB3 auf die Ausbildung der GefiaBwand. So hat TGF-f3-1
einen positiven EinfluB} auf die Synthese von Fibronektin, Proteoglykan, Kollagen Typ I und
Kollagen Typ III in der vaskuldren Zellkultur (87).

Aufgrund der zuvor beschriebenen Eigenschaften von bFGF und TGF, wurde in unserem
Experiment ihr EinfluB auf pédiatrische, vaskuldre Zellen, welche auf Polymergeriiste
besiedelt waren, evaluiert. Wir konnten beobachten, dall alle verwendeten
Wachstumsfaktoren (bFGF, TGF oder L-ascorbic acid-2-phosphate) einen positiven Effekt
auf die Zellproliferation haben. Parallel zur gesteigerten Zellproliferation konnte man in
Versuchen, bei denen bFGF dem Zellkulturmedium hinzu gegeben wurde, ebenfalls eine
gesteigerte Synthese von Kollagen nachweisen. Hingegen zeigten Zellkulturmedien, die mit
TGF vermischt wurden, keine gesteigerte Matrixproduktion, sondern lediglich einen positiven
Einflu auf die Zellproliferation. Den deutlichsten Effekt beziiglich der Zelldichte und
extrzelluldrer Matrixsynthese fand sich bei einem Zellkulturmedium, dem sowohl bFGF als
auch Vitamin-C zugesetzt wurde. Neben den biochemischen Untersuchungen, zeigte sich
auch in den histologischen bzw. immunhistologischen Untersuchungen eine fortgeschrittene

in-vitro-Gewebebildung.

Dieses Erkenntnis war fiir unsere Arbeit von groBer Bedeutung, da sie einerseits zeigte, daf3
das Konzept des Tissue Engineerings auch auf humane, vaskulire Zellen angewendet werden
kann und andererseits der Gebrauch von Wachstumsfaktoren einen positiven Effekt auf die

Ausbildung von humanen Gewebekonstrukten in-vitro hat. Diese Publikation stellte somit
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eine wichtige Grundlage fiir die zukiinftige Arbeit mit humanen Zellkulturen und der
Herstellung von humanen Herzklappen und Gefdflen dar, die letztendlich in der

menschlichen Herzchirurgie angewendet werden sollen.
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5. Zusammenfassung und Perspektive

Beim Tissue Engineering werden sogenannte Polymergertiste als dreidimensionale Matrix fiir
autologe Zellen verwendet, um einen individuellen und funktionellen Gewebeersatz zu
erreichen. Dabei besteht das Hauptziel darin, dafl es sich um einen vitalen Gewebeersatz
handeln sollte, der sich in das umgebende Gewebe integriert und ,,normale” biologische
Féhigkeiten besitzt wie z.B. mitzuwachsen und sich zu regenerieren. Dieser Gewebeersatz
wird auBerhalb des menschlichen Korpers (in-vitro) hergestellt und sollte zu einem spéteren
Zeitpunkt beim gleichen Patienten implantiert werden, von dem urspriinglich die Zellen

entnommen wurden.

Heutzutage werden weltweit hauptsidchlich kiinstliche Prothesen implantiert, um geschadigte
Herzklappen und GefdBe zu ersetzen. Wie bereits erwdhnt, haben all diese Prothesen
gemeinsam, daB} sie aus korperfremdem Material bestehen, welche nicht mitwachsen und
nach einiger Zeit degenerieren und somit wiederum ausgetauscht werden miissen. Eine
sogenannte tissue engineerte Prothese hitte theoretisch diesen Nachteil nicht und wiirde sich
nach der Implantation in das umliegende Gewebe integrieren und dauerhaft erhalten bleiben.
In Kooperation mit den Arbeitsgruppen von Joseph P.Vacanti MD (Massachusetts General
Hospital, Harvard Medical School), John E. Mayer jr. MD (Children’s Hospital Boston,
Harvard Medical School) und meiner Arbeitsgruppe fiir Tissue Engineering am Deutschen
Herzzentrum Berlin haben wir uns daher intensiv mit dem Tissue Engineering von
Herzklappen und Gefdflen beschéftigt. Im Mittelpunkt stand die Entwicklung, in-vitro-
Herstellung und in-vivo-Testung einer dreisegligen, ,tissue engineerten Herzklappe.
Aufbauend auf diesen Ergebnissen habe ich mich mit dem optimierten Design von
Herzklappengeriisten beschiftigt und weitgehend zuverldssige in-vitro-Methoden entwickelt,
um reproduzierbar tissue engineerte Konstrukte (Herzklappen, klappentragende Konduits,
Gefille und Patches) herzustellen. Weiterhin haben wir damit begonnen, humane Zellquellen

zu evaluieren und fiir das ,, Tissue Engineering® von kardiovaskuldren Geweben zu nutzen.
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Das Hauptziel fiir die Zukunft besteht ganz klar darin, vitale, autologe Gewebekonstrukte fiir
die menschliche Herzchirurgie herzustellen. In den letzten sieben Jahren wurden aufgrund der
guten interdisziplindren Zusammenarbeit von Biologen, Chemikern, Physikern, Ingenieuren
und Chirurgen enorme Fortschritte auf diesem Forschungsgebiet erreicht.

Um die zukiinftige, routinemaflige Anwendung dieser ,,tissue engineerten* Konstrukte in der
Herzchirurgie wahrscheinlicher zu machen, liegt ein Schwerpunkt unserer Arbeit darin, in-
vitro-Systeme fiir die Herstellung von kardiovaskuldren Geweben weiterzuntwickeln und auf
der Basis von humanen Zellquellen autologes Gewebe herzustellen. Trotz der ersten
ermutigenden Ergebnissen mufl diese Methode weiterhin modifiziert und perfektioniert
werden, bevor ein solches Konstrukt zuverldssig in der Herzchirurgie angewendet werden

kann.
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6.  Terminologie

Die Begriffe ,,Tissue Engineering®, ,,Polymer* und ,,Bioreaktor* tauchen immer wieder in der

Arbeit auf und sind daher in diesem Teil nochmals kurz erliutert.

6.1 Tissue Engineering

Beim Tissue Engineering wird grundsétzlich versucht, biologische Ersatzgewebe herzustellen.
Das Konzept besteht darin, aus korpereigenen Zellen einen vitalen und funktionalen
Gewebeersatz zu fertigen. Hierbei werden korpereigene Zellen auf ein Geriist transplantiert,
in-vitro zu einer stabilen Struktur gefestigt, um letztendlich ein vitales Ersatzgewebe
implantieren zu konnen. Die so hergestellten Konstrukte sollten in das umgebende Gewebe
einwachsen und haben theoretisch das Potential sich wie gesundes Gewebe zu entwickeln (84,

85).

6.2  Polymere

In unseren Projekten konzentrierten wir uns auf drei verschiedene Polymere: PHA, P4AHB und
ein Co-Polymer aus PGA und P4HB, welches in unserem Labor hergestellt wurde. Diese
Polymere weisen einige Besonderheiten auf, welche die Grundlagen der zuvor beschriebenen
und zukiinftigen Arbeiten sind (86, 87, 88). Abbildung 4 zeigt drei elektronenmikroskopische

Aufnahmen der Polymere.

4a) PAHB 4b) PGA/P4HB

b0
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In verschiedenen Vorversuchen hat sich gezeigt, dal die Zellen zwar auf dem Polymer
anheften konnen, jedoch aufgrund einer durch den Fabrikationsprozess (P4HB) bedingten
glatten Oberfldche nicht in das Polymer einwachsen und damit bei hoheren Fliissen abgeldst
werden. Aufgrund unserer Erfahrungen mit Polymeren haben wir folgende Strategien zur

Losung des Problems verfolgt:

e mechanisches Aufrauhen
e Vorbeschichtung

e  Wachstumsfaktoren

Neben der mechanischen Bearbeitung der Polymeroberfliche, wurden verschiedene
Matrixproteine (Kollagen Typ I, Laminin, Fibronektin) sowie fetales Kilberserum als
Beschichtungsmaterial im Vergleich zu unbeschichtetem P4HB verwendet. Dabei konnte
gezeigt werden, dass die Zellen, z.B. Myofibroblasten (vom Schaf als auch vom Menschen),
einen festen Kontakt mit dem Polymer nur dann herstellen konnen, wenn eine geeignete
Vorbeschichtung vorliegt. Die zur Beschichtung von P4HB verwendeten extrazelluldren
Matrixproteine sowie das fetale Kilberserum fordern scheinbar die Proliferation der
adherierten Zellen, die anschliessend in der Lage sind, in das Polymer einzuwandern und ihre
eigene Matrix zu bilden. Im Gegensatz zu den beschichteten P4AHB-Patches adherierten Zellen
auf unbeschichtetem P4HB schlecht. Ein frither Zelltod trat ein, da keine Proliferation der
Zellen sowie keine Ausbildung von extrazelluliren Matrixproteinen stattfand. Besonders gute

Ergebnisse in der Adhédsion und Proliferation der Zellen erzielten Beschichtungen mit fetalem
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Kélberserum und Laminin. Die Zellen wanderten verstdrkt in das Polymer ein und bildeten

dort ihre eigene Matrix.

5a) ESEM-Aufnahme 5b) HE-Férbung

A

6.3 Bioreaktor

Mit Bioreaktoren sollen in-vitro-Bedingungen geschaffen werden, um mit Zellen besiedelte
Geriiste zu vitalem, dreidimensionalen Gewebe heranreifen zu lassen. In diesen Systemen
werden in-vivo-Bedingungen kiinstlich nachgeahmt und die Konstrukte werden mit
Sauerstoff, Wachstumsfaktoren, Zellkulturmedium versorgt und parallel biomechanischen
Belastungen (FluB, Druck, Dehnung und Kompression) ausgesetzt, welche die

Gewebebildung fordern (89, 90, 91).
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